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Kategorie I:

s W

Formulare za

dosti o schvaleni a zafazeni nového pristroje

Obnova stavajiciho pristroje identického typu ve stejném misté a provozovaného stejnym

poskytovatelem

Zadatel | Zadatel Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benesov a.s., nemocnice
Stfedoceského kraje
2 IC 27253236
3 Ztizovatel Stfedocesky kraj
4 Adresa Machova 400, Benesov u Prahy
256 01
5 Statutarni zastupce _
]
6 | Telefor I
7| Ema I
Pfistroj 8 Typ pfistroje
RTG skiagraficky pfistroj se
dvéma detektory,
motorizovanym stropnim
zavésem, stolem a
vertigrafem — vySetfovny
¢islo 1,2
9 Technicka specifikace 2ks RTG pfistroj digitalizacni
komplet
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Skiagraficky digitalni komplet se
stropnim zavésem
Stropni zavés s rentgenkou, RTG
generator 65 kW. Vertigraf -20°+
90° s detektorem 42 x 43 cm
RTG stal s detektorem 42 x 43 cm
Akviziéni stanice
SW pro kompenzaci artefaktd

10 Vyrobce Arcoma

11. Ugel provozu RTG vysetieni v ramci Nemocnice
Rudolfa a Stefanie BeneSov a.s., a
spadové oblasti

12 Zivotnost 7-10 let

Potieba 13 VyuZiti u poskytovatele Zajisténi RDG péce v ramci

Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benedov a.s., a spadové oblasti

14 Navaznost na obory Kompletni pokryti viech obor,
kde Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benedov a.s., zajistuje péci

15 Soudast specializovaného ne

centra
16 Vzdalenost od stejnych 40 km / 30 min dojezd
pristroji v okoli
17 Spadova oblast, populace 100 000 obyvatel
Nakladyna | 18 Sumarni platby ZP v 9 995 545 bodd r. 2017

provoz

uplynulém roce
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19 Sumarni platby ZP za 29 302 576 bodi (2015_2017)
posledni 3 roky

20 Pramérny mési¢ni naklad 832 962 bodl (primér
pro ZP 2015_2017)

21 Podet vykont/mésic 4 452 (pramér 2015_2017)

22 Pocet ofetfenych pojisténcd | 4024 (pramér 2015_2017)
za mésic

23 Naklady ZP na jedno 247 K¢ (pramér 2015_2017)
vysetieni

24 Naklady ZP na jednoho 276 K¢ (pramér 2015_2017)
pojisténce

26 Smlouvy se ZP smlouva uzaviena se vSemi 7 ZP

Porizovaci | 27 Nakupni cena 9 640 000 K¢ bez DPH
cena

28 Roéni naklady na servis 250 000 K¢ bez DPH

29 Ostatni nezbytné naklady 0 K¢

30 Roéni naklady na spotiebni | OKE
material

31 ZpUsob financovani Investi¢ni dotace ze Stfedoéeského

kraje
32 Vysledky prizkumu Indikativni nabidky:

trhu/poptéavkového fizeni
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1. Nabidkova cena celkem 2ks
pfistroje 9 910 000 K¢ bez
DPH

2. Nabidkova cena celkem 2ks
pFistroje 11 500 000K¢ bez
DPH

3. Nabidkova cena 2ks
pFistroje 9 640 000KC bez

DPH
Personalni | 33 Dedikovany personal pro 8,4 1ékaFi kmenovych, 5 lékafl
zajisténi provoz pfistroje externistu

8 RDG asistenty kmenovych

5 RDG asistentl externich

34 Je nezbytné navyseni neni
personalni kapacity?

35 Je nezbytna rekvalifikace neni
personalu?

Prohlauji, Ze uvedené udaje jsou pravdivé, Giplné a nic neni zamiceno.

V Benesové u Prahy

dne: 13.6. 2018 podpis osoby opravnéné jednat za Zadatele

Predseda predstavenstva, redite 256 01 Beneiov

Nedilnou sou¢asti této Zadosti je Pfiloha: studie proveditelnos'\ti,.kte‘r'ah vyhotovi Zadatel

Zadost véetné povinné pfilohy se zasild v pisemné formé na adresu: Ministerstvo
zdravotnictvi CR, (R ©-'2c\¢ho nam. 4

128 01 Praha 2 nebo datovou schrankou a sou¢asné i elektronicky na e-mail:




Priloha ¢. 4 — studie proveditelnosti — skiagraficky pristroj 2ks
1. Celkovy popis zadosti

Nemocnice Benesov je jednou z péti paternich nemocnici stfedoceského kraje.
Nemocnice je obecné profilovana, stfedni velkosti (450 luzek) a kromé
intervencni kardiologie zcela obsluhuje svymi komplexnimi sluzbami spadovou
oblast. Nemocnice BeneSov planuje obnovu vybaveni RTG pracovisté (dvé
skiagrafické pracovi$té) za moderni systém s primou digitalizaci. Stavajici
systém s nepfimou digitalizaci (vyrobce Drgem, Chirana) je jiz velmi zastaraly,
znacné poruchovy a omezuje chod oddéleni. PoZadavek podporuje
Stredocesky kraj jak z pozice majitele, tak garanta kvality a homogenity
poskytovanych zdravotnickych sluzeb i poskytovatele financnich prostredkd
na realizaci této akce (jiz schvalena dotace organy Stredoceského kraje v plné
vysi). VySetreni jsou nasmlouvana se vSemi ZP.

2. Zdivodnéni pozadavku

Z ddvodu havarijniho stavu stavajiciho skiagrafického vybaveni RTG pracovisté
je jeho obnova nevyhnutelnd, tak aby bylo moZno zachovat spektrum péce.
Obnovou pfistrojového vybaveni se umoini provadéni zakladnich
skiagrafickych vySetfovacich metod, které jsou poZadovany klinickymi
oddélenimi nemocnice. Skiagraficky komplet umoini rozsifeni portfolia
provadénych vysetieni s lepSim pristupem pro vysetfujiciho lIékare a stejné tak
poskytne vétsi komfort pro vySetfované pacienty. Modernizace tohoto
pracovisté ma zakladni pfinos ve sniZeni nakladt na dnes jiz velmi poruchovou
stavajici skiagraficky pfistroj, ktery nevyhovuje svymi technickymi parametry
soucéasnych poZadavkll RTG pracovisté. Hlavni pfinos spatfujeme ve vyrazném
sniZeni radiaCni zatéZe nejen na pacienta, ale i pro vysetfujiciho lékare.

Pfima digitalizace bude vyuZivdna pro RTG vysetieni denné vietné akutni
traumatologie. Vzhledem k charakteru pofizované akce pocitda nemocnice
pouze s nizkymi udrZovacimi a servisnimi poplatky, které budou hrazeny z
vlastnich zdroji nemocnice.

3. Analyza trhu

Spadova oblast NRSB je pomérné rozsahla, nejblizéi pracoviité jsou Ricany,
Pribram, Tabor a Praha, dojezdové Casy jsou primérné 30-80 minut. VSechna
okolni pracovisté jsou plné vytizena.

Z analyzy spadové oblasti vyplyva, Ze nemocnice sama vygeneruje naprostou
vétSinu vykonU pro vlastni provoz, zbyvajici ¢ast pochazi z ambulantnich
spadovych pracovist.
Vysledky prizkumu trhu/poptavkového fizeni RTG 2 ks skiagraficky pfistroj se
dvéma detektory, motorizovanym stropnim zdvésem, stolem a vertigrafem —
vySetiovny Cislo 1,2:




Analyzou trhu dodavateld a aktudlné dodavanych produktl bylo zjisténo, Ze v
soudasné dobé ramcové rozpottové Feseni celého projektu splfiuji nasledujici
pFistroje: Arcoma Intuition skiagraficky digitaini komplet, SAMSUNG XGEO GC
8A, DRX Evolutio Plus systém

il Nabidkova cena celkem 2ks pfistroje 9 910 000 K¢ bez DPH
2. Nabidkova cena celkem 2ks pfistroje 11 500 000KE bez DPH
21 Nabidkova cena 2ks pfistroje 9 640 000K¢ bez DPH

Prizkum trhu byl provadén od ledna — dubna 2018

4. Technické reseni

Obména piistroji probéhne bez zmény lokace: pfistroje budou umistény v
arealu Nemocnice Benegov v suterénu chirurgického pavilonu, kde se nachazi

RDG oddéleni (prostory, kde je stavajici vybaveni).

Navrhované

je zcela v souladu

hygienickymi,

bezpeénostnimi pfedpisy a obecnou pravni tpravou.

Prob&hne proskoleni povéfenych zaméstnancti s obsluhou a bezpeénosti

prace a budou provadény pravidelné kontroly a servis.

5. Lidské zdroje

Pfistroje budou sougasti RDG oddéleni. Vedoucim Iékafem je prim. MUDr. Lenka PIskova.

Oddéleni je personalné adekvatné vybaveno pro soucasny provoz.

Titul | Jméno a pfijmeni Funkce Uvazek
MUDr. | BeneSova Jana 0,80
MUDr. | BlaZek Jiti 1,00
MUDr. | Klohna Rébert 1,00
MUDr. | Lérincova Olivia 1,00
MUDr. | PIskova Lenka primarka 1,00
MUDr. | Remesova Marcela zéstupce primarky 1,00
MUDTr. | Richter Jakub 0,80
MUDr. | Schénfelderova Eva 0,80
MUDr. | Souckova Hana 1,00
MUDr. | Kfiz Radko DPP
MUDr. | Stursa Pavel DPP
MUDr. | Kleibl Petr DPP
MUDr. | Stécha Filip DPP
MUDr. | Kotrbova Sabrina DPP
Jefabkova Martina 1,00
Bc. Kozlova Markéta 1,00
Patlevi¢ova Miroslava 1,00
Votypkova Katefina 1,00
Bc. Todikova Miluse 1,00

jakostnimi,




Vorika Rehot 1,00
Némcova Monika vedouci radiolog. asistentka | 1,00
Bc. Adamec Jaroslav 1,00
Bc. Pospisilova Aneta DPP
Soukup Zdenék DPP
Bc. Bauerova Anna DpPP
Havlova Olga DPP
Vnoucek Miroslav DPP

6. Harmonogram porizeni pristrojové techniky

Schvaleni projektu leden 2018
PiedloZeni projektu Pfistrojové komisi MZCR ¢erven 2018
Verejna zakazka na nakup - ukoncéeni ¢erven 2018
Instalace: srpen 2018
Uvedeni do pIného provozu: zafi 2018

7. Finanéni a ekonomicka analyza

Pfedpokladana pofrizovaci cena = 9 640 000 K¢ bez DPH
Nahrazeni stavajiciho systému umoini min. 3% navySeni vykonu oddéleni za souéasného
personalniho obsazeni. Pofizeni pfistroje tak bude mit vliv nejen na zkvalitnéni poskytované
péce, ale i vyznamny vliv na zlepSeni ekonomiky nemocnice a tim padem udriitelnost
investice do dalSich let. Na tuto akci jsou uvolnény investi¢ni prostfedky ze Stfedoteského
kraje, které piné pokryji nakup pfistrojového vybaveni.

8. SWOT analyza

Realizaci akce dojde k racionalizaci odborné prace oSetrovatelského persondlu. Diky pfimé
digitalizaci minimalizujeme chybovost pfi vkladani dat ve stavajicim systému, dojde ke
snizeni radiaéni zdtéZe personalu i pacientl. Pfi poklesu uhrady lze oéekavat dalsi narast
vysetfeni, ktery je v souladu s celkovymi megatrendy. Riziko zmény uhrady vyzadané péce

9. Udrzitelnost projektu

Vzhledem k ekonomické analyze a zejména klinickému profitu povazuje Nemocnice projekt
za udriZitelny po celou dobu Zivotnosti. Pfima digitalizace bude vyuZivana pro RTG vysetieni
denné vcéetné akutni traumatologie. Vzhledem kcharakteru pofizované akce pocita
nemocnice pouze s nizkymi udriovacimi a servisnimi poplatky, které budou hrazeny
z vlastnich zdroju nemocnice.
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Formuléfe zadosti o schvdleni a zafazeni nového pfistroje

Kategorie I:

Obnova stavajiciho pfistroje identického typu ve stejném misté a provozovaného stejnym

poskytovatelem
Zadatel 1 Zadatel Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Benedov a.s., nemocnhice
Stiedoceského kraje

2 IC 27253236

3 Ztizovatel Stiedocesky kraj

4 Adresa Machova 400, 256 01 BeneSov u
Prahy

5 Statutarni zastupce MUDr. Roman Mrva — predseda
predstavenstva, feditel

6 Telefon 317 727 816

7 E-mail reditel@hospital-bn.cz

Pistroj 8 Typ pfistroje RTG skiaskopicky pftistroj

s digitalnim detektorem

9 Technicka specifikace RTG skiaskopicky pFistroj s
digitalnim detektorem
RTG generator
Zobrazovaci systém
Digitalni zobrazovaci fetézec,
RF4343 detektor
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DAP metr
10 Vyrobce General Medical Herate
11 Uéel provozu RTG vySetfeni v ramci Nemocnice
Rudolfa a Stefanie BeneSov a.s., a
spadové oblasti
12 Zivotnost 7-10 let
Potieba 13 VyuZiti u poskytovatele Zajisténi RDG péce v ramci
Nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benesov a.s. a spadové oblasti
14 Navaznost na obory Kompletni pokryti vSech obor,
kde nemocnice Rudolfa a Stefanie
Benedov a.s. zajistuje péci
15 Soudast specializovaného ne
centra
16 Vzdalenost od stejnych 40 km / 30 min dojezd
pristroja v okoli
17 Spadova oblast, populace 100 000 obyvatel
Naklady 18 Sumarni platby ZP v 53 419 bod(i r.2017
na provoz uplynulém roce
19 Sumarni platby ZP za 152 339 boda (2015_2017)
posledni 3 roky
20 Primeérny mésiéni naklad 4 232 bodu (2015_2017)
pro ZP
21 Polet vykonu/mésic 15 (pramér 2015_2017)
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22 Pocet osetfenych pojisténcd | 11 (primér 2015_2017)
za mésic
23 Naklady ZP na jedno 492 K¢ (pramér 2015_2017)
vySetieni
24 Ndaklady ZP na jednoho 583 K¢ (priimér 2015_2017)
pojisténce
26 Smlouvy se ZP smlouva uzaviena se viemi 7 ZP
Pofizovaci | 27 Ndakupni cena 5 860 000 K¢ bez DPH
cena
28 Roéni naklady na servis 120 000 K¢ bez DPH
29 Ostatni nezbytné naklady 0 K¢
30 Roéni naklady na spotfebni | O K¢
material
31 Zpusob financovani Investi¢ni dotace ze Stfedoceského
kraje
32 Vysledky prizkumu 1. Nabidkova cena celkem
trhu/poptavkového fizeni 5928 723 K¢ bez DPH
2. Nabidkova cena celkem
5 860 000 K¢ bez DPH
3. Nabidkova cena celkem
9 000 000 K¢ bez DPH
Persondln | 33 Dedikovany personal pro 8,4 kmenovych lékar(, 5 1ékari

i zajisténi

provoz pfistroje

externistd

8 RDG asistenttl kmenovych, 5 RDG
asistentl externich
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34 Je nezbytné navyseni neni
personalni kapacity?

35 Je nezbytna rekvalifikace neni
personalu?

Prohlasuiji, Ze uvedené udaje jsou pravdivé, Gplné a nic neni zamiéeno.

V Benesové u Prahy
dne: 13.6. 2018 podpis osoby opravnéné jednat za Zadatele
MUDr. Roman Mrva - | Nmm@i Wfau.iufanuw.a

~ pinognice Sted wgého kraje
Predseda predstavenstva, Feditel 256 01 Beneliov

Nedilnou souéasti této Zadosti je Priloha: studie proveditelnosti, kterou vyhotovi zadatel

A
Zadost véetné povinné pfilohy se zasild v pisemné formé na adresu: Ministerstvo

zdravotnictvi CR, Odbor zdravotnich sluzeb, Ing. Lubo$ Studnicka, Palackého nam. 4

128 01 Praha 2 nebo datovou schriankou a sou€asné i elektronicky na e-mail:
Lubos.Studnicka@mzcr.cz




Priloha ¢. 4 — studie proveditelnosti skiaskopie pracovisté

1.

Celkovy popis zadosti

Nemocnice BeneSov je jednou z péti paternich nemocnici stfedoceského kraje.
Nemocnice je obecné profilovand, stfedni velkosti (450 lizek) a kromé intervencni
kardiologie zcela obsluhuje svymi komplexnimi sluzbami spadovou oblast. Nemocnice
BeneSov planuje obnovu vybaveni RTG skiaskopického pracovisté za moderni
skiaskopicko — skiagraficky komplet s digitalnim detektorem. Stavajici systém (Villa —
dodavatel AZX) je jiz velmi zastaraly, zna¢né poruchovy a omezuje chod oddéleni.
Pozadavek podporuje Stfedocesky kraj jak z pozice majitele, tak garanta kvality a
homogenity poskytovanych zdravotnickych sluzeb i poskytovatele financnich
prostfedkl na realizaci této akce (jiZ schvalena dotace organy Stfedoceského kraje v
pIné vysi). Vysetieni jsou nasmlouvana se vsemi ZP.

Zduvodnéni pozadavku

Z duvodu havarijniho stavu stavajiciho skiaskopického vybaveni RTG pracovisté je
jeho obnova nevyhnutelnd, tak aby bylo moZno zachovat spektrum péce. Obnovou
pristrojového vybaveni se umozZni provadéni zakladnich skiaskopicko — skiagrafickych
vySetfovacich metod, které jsou pozadovany klinickymi oddélenimi nemocnice.
Skiaskopicko — skiagraficky komplet umozni rozsifeni portfolia provadénych vysetfeni
s lepSim pfistupem pro vySetiujiciho I1ékarfe a stejné tak poskytne vétsi komfort pro
vySetfované pacienty. Modernizace tohoto pracovisté ma zakladni pfinos ve snizeni
nakladt na dnes jiz velmi poruchové stavajici skiaskopicko - skiagrafické vybaveni,
které jiz nevyhovuje svymi technickymi parametry soulasnym poZadavkim RTG
pracovisté. Hlavni pfinos spatfujeme ve vyrazném snizeni radiaCni zatéZze nejen na
pacienta, ale i pro vySetfujiciho lékare.

Skiaskopicko - skiagraficky pfistroj bude vyuZivan pro RTG vySetfeni denné k
zakladnim skiaskopickym vykontim, k interven¢nim vykonim pod skiaskopickou
kontrolou vcetné akutni traumatologie. Vzhledem k charakteru pofizované akce
pocita nemocnice pouze s nizkymi udriovacimi a servisnimi poplatky, které budou
hrazeny z vlastnich zdroji nemocnice.

. Analyza trhu

Spadova oblast NRSB je pomérné rozsahla, nejblizéi pracoviété jsou Ri¢any, Pfibram,
Tabor a Praha, dojezdové Casy jsou primérné 30-80 minut. VSechna okolni pracovisté
jsou plné vytiZena.

Z analyzy spadové oblasti vyplyva, Ze nemocnice sama vygeneruje naprostou vétsinu
vykon( pro vlastni provoz, zbyvajici ¢ast pochdzi z ambulantnich spadovych pracovist.

Vysledky prizkumu trhu/poptévkového fizeni RTG skiaskopicko-skiagraficky pristroj s
digitalnim detektorem:

Analyzou trhu dodavatelli a aktualné dodavanych produkti bylo zjisténo, Zie v
soucasné dobé ramcové rozpoCtové feseni celého projektu spliuji nasledujici



pristroje: Opera sound skiaskopicky ptistroj s digitdlnim detektorem, GMM Opera
Sound — opera G650RF Generator 65kW R&F RTC700 0.6/1.2 — 43/100-HS, Adora
DRFi

1. Nabidkova cena cetkem 5 860 000 K¢ bez DPH
2. Nabidkova cena celkem 5 928 723 K¢ bez DPH
3. Nabidkova cena celkem 9 000 000 K¢ bez DPH

Prizkum trhu byl provadén od ledna — dubna 2018

4. Technické reSeni

Obména pfistroju probéhne bez zmény lokace: pristroje budou umistény v arealu
Nemocnice BeneSov v suterénu chirurgického pavilonu, kde se nachazi RDG oddéleni
(prostory, kde je stavajici vybaveni)

Navrhované reseni je zcela v souladu s hygienickymi, jakostnimi, bezpecnostnimi
predpisy a obecnou prdvni upravou.

Probéhne proskoleni povéfenych zaméstnancii s obsluhou a bezpeénosti prace a
budou provadény pravidelné kontroly a servis.

S. Lidské zdroje

Pfistroje budou soucdsti RDG oddéleni. Vedoucim lékafem je prim. MUDr. Lenka
PISkova. Oddéleni je personalné adekvatné vybaveno pro soucasny provoz.

Titul |Jméno a pfijmeni Funkce Uvazek
MUDr. | BeneSova Jana 0,80
MUDr. | Blazek Jifi 1,00
MUDr. | Klohna Rébert 1,00
MUDr. | Lorincova Olivia 1,00
MUDr. | PISkova Lenka primarka 1,00
MUDr. | RemesSova Marcela zastupce primarky 1,00
MUDr. | Richter Jakub 0,80
MUDr. | Schonfelderova Eva 0,80
MUDr. | Souckova Hana 1,00
MUDr. | KfiZ Radko DPP
MUDr. | Stursa Pavel DPP
MUDr. | Kieibl Petr DPP
MUDr. | Stacha Filip DPP
MUDr. | Kotrbova Sabrina DPP
Jetfdabkova Martina 1,00
Bc. Kozlova Markéta 1,00
Patlevicova Miroslava 1,00
Votypkova Katefina 1,00
Bc. Tocikova Miluse 1,00
Vorika Rehot 1,00
Némcova Monika vedouci radiolog. asistentka | 1,00




Bc. Adamec Jaroslav 1,00
Bc. Pospisilovd Aneta DPP
Soukup Zdenék DPP
Bc. Bauerova Anna DPP
Havlova Olga DPP
Vnouéek Miroslav DPP

6. Harmonogram pofizeni pristrojové techniky

Schvaleni projektu leden 2018
PFedloZeni projektu Pfistrojové komisi MZCR cerven 2018
Verejnda zakazka na nakup - ukonéeni cerven 2018
Instalace: srpen 2018
Uvedeni do piného provozu: zari 2018

7. Financni a ekonomicka analyza

Pfedpokladand pofizovaci cena =5 860 000 K¢ bez DPH

Nahrazeni stavajiciho systému umoini min. 3% navySeni vykonu oddéleni za souéasného
persondlniho obsazeni. Pofizeni pfistroje tak bude mit vliv nejen na zkvalitnéni
poskytované péce, ale i vyznamny vliv na zlepSeni ekonomiky nemocnice a tim padem
udrzitelnost investice do dalSich let. Na tuto akci jsou uvolnény investi¢ni prostiedky ze
Stredoceského kraje.

8. SWOT analyza

Realizaci akce dojde k racionalizaci odborné prace oSetfovatelského personalu. Diky
primé digitalizaci minimalizujeme chybovost pfi vkladani dat ve stavajicim systému,
dojde ke snizeni radia¢ni zatéze personalu i pacientl. Pfi poklesu uhrady lze o¢ekavat
dalsi nardst vysetreni, ktery je v souladu s celkovymi megatrendy. Riziko zmény Ghrady
vyzadané péce.

9. Udrzitelnost projektu

Vzhledem k ekonomické analyze a zejména klinickému profitu povaiuje Nemocnice
projekt za udrzitelny po celou dobu Zivotnosti. Vzhledem k charakteru porizované akce
pocitd nemocnice pouze s nizkymi udrZovacimi a servisnimi poplatky, které budou
hrazeny z vlastnich zdroji nemocnice. Skiaskopicko-skiagraficky komplet bude vyuZivan
denné k zakladnim skiaskopickym vykontim a k interven¢nim vykontiim pod skiaskopickou
kontrolou.



