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STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVANiIi NOVYCH PRISTROJOVYCH
TECHNOLOGII A KAPACIT HRAZENYCH ZE ZDRAVOTNIHO
POJISTENI

ZE DNE 12. ZARI 2019
Pristroj: LINEARNI URYCHLOVAC ( LU) - 0BNOVA
Uzemi (mésto/kraj): Novy Jigin / Moravskoslezsky kraj

Zadatel: Nemocnice Novy Ji¢in, a.s.

Adresa. Purkyriova 2138/16, 741 01 Novy Ji¢in

Stanovisko komise: DOPORUCENO

(hlasovani: 15 hlast pro, 0 proti, 0 se zdrZelo)

Podpis pfedsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
namestek pro zdravotni péci
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Oduvodnéni:

Hlavnim duvodem pro pofizeni nového linearniho urychlovace je nahrada
soucasného dosluhujiciho a technicky jiz nevyhovujiciho pristroje Clinac iX,
z roku 2010. Efekt bude zaroveri ve zlepseni vysetiovaciho komfortu, zkvalitneni
diagnostiky a roz§ireni vySetrovaciho spektra.

V roce 2006 doslo k centralizaci onkologické péce do sité Komplexnich
onkologickych center, ve kterych probihé nejnarocné€jsi lécba onkologicky
nemocnych. Onkologické centrum v Novém Ji¢iné tento statut opakované
obhédjilo a v roce 2014 bylo jmenovéano Centrem vysoce specializované
onkologické péce pro dospélé.

Iiadatel: Nemocnice Novy Jicin a. s. ]
PFistrojové zafizeni: linedrni urychlovat (LU)

Pramér CR (vy$etfeni/rok) roéni nardst 10% 44 531 48984,1

Pramér CR (bodi/rok) roéni narist 10%

Poget na 1 000 000 obyvatel dle UZIS 8,9

Potet pFistrojt / 1 mil. obyvatel (sousedni zemé nebo zemé
OECD dle dostupnosti dat)

NARIZENI VLADY o mistni a ¢asové dostupnosti zdravotnich
sluzeb 307/2012 Sb. [min] 180,0

pfepottené | pfepoétené
ANO NE vdha ano | vdhane ano ne

Bude pristrojové vybaveni sougasti stanoveného technického
vybaveni centra vysoce specializované péée dle Véstniku MZ

CR? i 25 25 25 0
Geografické umisténi pfistroje: splfiuje/nespliiuje poiadavky
Nafizeni vldy €. 307/2012 Sb. 1l 25 25 25 0
Demografické umisténi pfistroje: je pocet pfistroji v daném
kraji dle poétu obyvatel mensi neZ predpoklad 1 20 20 20 0
Vyuiiti stavajicich pfistroji: ma Zadatel obdobny pfistroja v
jaké mife je tento pfistroj vyufit 1 15 15 15 0
Vyuiiti nové pofizovaného pfistroje: je pfedpokladany pocet
vykonii vysEi ne pramér v ER i 15 15 15 0
Nebude pfistrojové vybaveni vyiadovat (hrady ze zdravotniho
pojisténi? . Absolutni

100 100 100 0
Doporuéeni k nakupu dle kritérii na fadcich 1-5 ANO
Bude Zadatel provoz financovat mimo Ghradu z vefejného
zdravotniho pojisténi NEPRAVDA
Doporuéeni k ndkupu zdravotnické technologie ANC
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