re i/ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

Y4 (ESKE REPUBLIKY

V Praze dne 90.listopadu 2019
C.j: MZDR 49503/2019/0ZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVANIi NOVYCH PRiISTROJOVYCH
TECHNOLOGIi A KAPACIT HRAZENYCH ZE ZDRAVOTNIHO
POJISTENI

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019

Pristroj; VYPOCETNIi TOMOGRAFIE (CT) - oBNovA
Uzemi (mésto/kraj): Brno / Jihomoravsky kraj
Zadatel: Nemocnice Milosrdnych bratfi, prispévkova organizace

Adresa: Polni 3, 639 00 Brno

Stanovisko komise: DOPORUCENO

(hlasovani: 17 hlas( pro, 0 proti, 0 se zdrzelo)

Podpis predsedy komise

e
prof. MUDr. Rofian Prymula, CSc., Ph.D.

naméstek pro zdravotni péci



V.

e MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI
e o CESKE REPUBLIKY

Oduvodnéni:

Predmétem Zadosti je schvéleni obnovy CT. Jde o obménu stavajiciho pristroje
SOMATOM Emotion 16 z roku 2009. Nemocnice poskytuje ambulantni i lizkovou akutni
a naslednou zdravotni péci, coZ vyZaduje pfimou navaznost na zakladni zobrazovaci
metody. Obnova CT pfistroje po 10 letech v souvislosti s jeho moralnim a fyzickym
opotiebenim je pfirozenym zamérem s cilem zajistit kontinuitu kvalitni diagnostiky
nemocnych. Nemocnice tzce spolupracuje se zdravotnickou zachrannou sluzbou - je
zde nejvyssi podil hospitalizacnich pripadu z pfijmu ZZS ze vSech brménskych nemocnic.

|2adatel: Nemocnice Milosrdnych bratfi, p.o.
Pfistrojové zafizeni: vypocetni tomografie (CT)
Pramér CR (vySetfeni/rok) roéni narist 10% 4301 4731
Pramér CR (bodl/rok) roéni narist 10%
Poget na 1 000 000 obyvatel dle UZIS 14,1
Poéet pfistroju / 1 mil. obyvatel (sousedni zemé nebo zemé
QECD dle dostupnosti dat) 26,4
NARIZENI VLADY o mistni a €asové dostupnosti zdravotnich
sluZeb 307/2012 Sb. [min] S0
pfepottené | pfepottené
ANO NE viha ano | véhane ano ne

Bude pfistrojové vybaveni soucasti stanoveného technického
vybaveni centra vysoce specializované péce die Véstniku MZ

ER? 1 25 25 25 0
Geografické umisténi pFistroje: splfiuje/nespliiuje poZadavky
Nafizeni viddy €. 307/2012 Sb. 1 25 25 25 0

Demografické umisténi pfistroje: je pofet pfistroji vdaném
kraji dle pottu obyvatel mensi ne? pfedpoklad 1 20 20 0 20

VyuZiti stavajicich pfistrojli: ma Zadatel obdobny pfistroja v
jaké mire je tento pristroj vyuZit 1 15 15 15 0
Vyufiiti nové pofizovaného pfistroje: je predpokladany pocet
vykonii vy3si nef primér v ER 1 15 15 0 15
Nebude pfistrojové vybaveni vyZadovat thrady ze zdravotniho
pojisténi? 1 Absolutni

100 100 65 35

Doporuéeni k ndkupu dle kritérii na fadcich 1-5 ANO
Bude 7adatel provoz financovat mimo uhradu z vefejného
zdravotniho pojisténi NEPRAVDA
Doporudeni k ndkupu zdravotnické technologie ANO
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