e MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI
"4 CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 40 listopadu 2019
é] MZDR 49503/2019/0ZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVANiI NOVYCH PRISTROJOVYCH
TECHNOLOGIi A KAPACIT HRAZENYCH ZE ZDRAVOTNIHO
POJISTENI

ZE DNE 13. LISTOPADU 2019
Pfistroj: MAGNETICKA REZONANCE (MR 3T) - oBNOVA

Uzemi (mésto/kraj): Praha / Hlavni mésto Praha

Zadatel: Nemocnice Na Homolce

Adresa: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: DOPORUCENO

(hlasovani: 17 hlast pro, 0 proti, 0 se zdrzelo)

Podpis predsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
naméstek pro zdravotni péci
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Oduvodnéni:

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

Jedna se o obnovu magnetické rezonance, ktera nahradi stavajici pristroj Symphony
1,567, Siemens, ktery byl v nemocnici instalovan v roce 2002 a je jiz moréalné
a technicky zastaraly a poruchovy. V roce 2020 bude ukoncena ve$kera jeho servisni
podpora ze strany vyrobce a nadale jiz nebudou mozné jeho opravy.

Novy 3T pristroj umozni kvalitnéjsi rozliSeni vySetiovanych tkani, velkou vyhodou je
jejich vyuziti pri funkénich vySetfenich mozku, kde kvadraticka zavislost na sile
magnetického pole zvy$uje signifikantné kvalitu vysSetfeni. Pravé tato vySetreni jsou
nezbytnou soucasti pfedoperacni pfipravy pacienta pred neurochirurgickym vykonem.

liadatei:

Nemocnice Na Homolce

Pfistrojové zarizeni:

prameér CR (vyietfeni/rok) roéni narist 10%

Prameér CR (bodi/rok) roéninarGst 10%

Poéet na 1 000 000 obyvatel dle UZIS

Poéet piistroji / 1 mil. obyvatel (sousedni zemé nebo zemé
OECD dle dostupnosti dat)

NARIZENI VLADY o mistni a éasové dostupnosti zdravotnich
sluZeb 307/2012 Sb. [min]
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Bude pfistrojové vybaveni soudasti stanoveného technického
vybaveni centra vysoce specializované péée dle Véstniku MZ
tr?

1 25 25 25

Geografické umisténi pFistroje: splfiuje/nespliuje poiadavky
Narizeni viady €. 307/2012 Sb.

1 25 25 25

Demografické umisténi pristroje: je pofet pfistroju v daném
kraji dle poétu obyvatel mensi neZ predpoklad

1 20 20 0

20

Vyuziti stavajicich pFistrojii: ma zadatel obdobny pfistroja v
jaké mire je tento pristroj vyuZit

1 15 15 0

15

Vyuiiti nové pofizovaného pfistroje: je predpokladany pocet
vykonti vy$si nez primér v ER

1 15 15 15

Nebude pfistrojové vybaveni vyzadovat uhrady ze zdravotniho

[pojisténi?

1 Absolutni

100 100 65

35

Doporuteni k ndkupu die kritérii na fadcich 1-5

ANO

Bude iadatel provoz financovat mimo thradu z vefejného
zdravotniho pojisténi

NEPRAVDA

Doporuceni k nakupu zdravotnické technologie

ANO

Palackého namésti 4, 128 01 Praha 1
tel./fax: +420 000 000 000, e-mail: odborxy@mzcr.cz, Www.mzcr.cz




